耗材名称:氟化氩气体瓶

功能要求:飞秒激光准分子激光治疗仪Allegretto使用过程中必须使用氟化氩气体，气瓶容积20升

项目名称;加压输血器

功能要求
抢救患者时，因患者发生失血性休克，需要加压输血

透明硅胶加压袋，环保无异味，加压袋容积 500毫升，附带压

力表。

